
Wijzigingen in de bepalingsresultatentabel CLAUS Versie 18-04-2024

04-06-2004: R411, V924, V066 toegevoegd, V072, V069 en V074 verwijderd, V979 gewijzigd

08-06-2004: normaalwaarde toegevoegd bij A042 bij kwantitatief resultaat

10-06-2004: H932 toegevoegd

11-06-2004: bepalingsresultaten 155 (Farr kwalitatief) en 156 (PEG kwalitatief) verwijderd

15-06-2004: bepalingsresultaten toegevoegd voor E043, WCIA-memocode weggehaald bij H010

23-06-2004: resultaatnummer 3855 vervallen bij A045, normaalwaarden veranderd van < 25 naar <26

19-07-2004: normaalwaarden ingevuld bij A917

05-08-2004: resultaatnummer A002 gewijzigd van 226 naar 2001

18-08-2004: test T025 verwijderd

13-09-2004: wijziging normaalwaarde APC-resistentie H950 en H953 van >2,0 naar >2,3

14-09-2004: fout bepalingsresultaatnummer MBL (S029). 3133 veranderd in 1033

18-10-2004: bepalingsresultaatnummer 1983 HIV-Ag kwantitatief is komen te vervallen, W008 (HLA-DR/DQ high resolution) toegevoegd

20-10-2004: wijziging bepalingsresultaten A035 (nrs 1355, 1356, 3701 en 3702 worden resp. 1357, 1358, 3271 en 3272)

22-10-2004: wijzigingen normaalwaarden IgD (S005) en alfa-1-antitrypsine (S011)

05-11-2004: bepalingsresultaatnummer 141 van de CH-50 bepaling (aanvraagcode C010) is gewijzigd in nummer 4200.

12-11-2004: wijziging normaalwaarden prot. S totaal (H930) van 66-129% naar 60-140%, nieuw bepalingsresultaatnr 2178 voor H931 (Vrij prot. S)

08-11-2004: fout normaalwaarden PEG (A028) stond hetzelfde als Farr, aangepast naar 0-10 neg, 11-15 dub en >15 pos

08-11-2004: fout normaalwaarden Reumafactoren (A042) aangepast naar <6 neg, 6-11 dub en >11 pos

08-11-2004: normaalwaarden TSH-receptoren ingevuld

10-12-2004: extra bepalingsresultaten voor B006, B007 en B008. I.p.v. resultaatnummer 90, 91 en 93 kunnen nr 3113, 3114 of 3115 doorgegeven worden.

21-12-2004: aanpassing omschrijvingen onderzoeken aan de hand van het nieuwe formulier 12 (versie 9.1)

30-12-2004: bepalingsresultaatnummer 2527 van IgA-EIA veranderd in nummer 3300 (Bij test R408, S901 en S902)

17-01-2005: bepalingsresultaatnummers A035 nr 1357, 1358, 3271 en 3272 gaan in productie (oud was 1355, 1356, 3701, 3702)

24-01-2005: onderzoek B013 (DNA-analyse t.b.v. G6PD-deficiëntie) verwijderd, ook als subonderzoek bij B912.

17-03-2005: bepalingsresultaat nr 3644 toegevoegd bij H064

23-03-2005: test V075 RPR(VDRL)-titer toegevoegd inclusief bepalingsresultaten

15-04-2005: bepalingsresultaatnummer 949 van de AP-50 bepaling (aanvraagcode C011) is gewijzigd in nummer 4207.

10-05-2005: WCIA-codering Hb-typering verwijderd, was niet correct

02-06-2005: normaalwaardenrange C012 Nephritic factor toegevoegd. Negatief veranderd in Niet aantoonbaar.

15-06-2005: wijziging bepalingsresultaatnummer proteine S totaal antigeen van nr 2177 naar nr 2270

21-06-2006: wijziging bepalingsresultaatnummer A038 van nr 3068 naar nr 3442 plus aanpassen normaalwaarden en eenheden

21-06-2005: V918 toegevoegd (Syphilis screening) inclusief cascade en bepalingsresultaten

19-07-2005: WCIA-codering toegevoegd voor anti-tTG en anti-CCP. Bepalingsresultaatnummer anti-CCP per 15-08-2005 van 4101 naar 4111

31-08-2005: wijziging bepalingsresultaten Z154 en Z157 (oud 3244, 3245, 954, 957 wordt nieuw 1955, 1958, 904, 905)

23-09-2005: toevoegen van de testen M001 t/m M004 van het Stamcellaboratorium

19-10-2005: wijziging bepalingsresultaatnummer S029 naar 3299

10-11-2005: toegevoegd A901, W013, V912, V914, V917; verwijderd A040, A041, S018, V930, V973; aangepast V932

24-11-2005: toegevoegd nieuw bepalingsresultaat voor Hb-typering: 2835. Nummer 1593 en 1551 komen te vervallen.



29-12-2005: nieuwe test toegevoegd (Hepatitis Delta antigeen (HAD) via aanvraagcode V020, V919 en V921

29-12-2005: nieuwe test toegevoegd (Hovon 64 via P001)

18-01-2006: bepalingsresultaatnummer van C012 (C3 Nephretic factor) veranderd van 497 naar 4650

20-01-2006: nieuw bepalingsresultaatnummer voor Hb-typering: nr 2835 (hierin worden de losse resultaten van nr 1593 en 1551 samengevoegd)

28-02-2006: bepalingsresultaatnummer 3063 (A042 Reumafactoren) vervalt. Normaalwaarden van bepalingsresultaatnummer 205 gewijzigd.

29-03-2006: resultaatnummers 2597 en 2598 bij HCV-RNA-bepalingen omgedraaid, dit stond fout in de vorige versies van deze tabel.

21-04-2006: test A046 verwijderd

27-04-2006: test T018 was fout, moest aanvraagcode T921 zijn. T018 bestaat sinds enige tijd niet meer.

01-05-2006: bepalingsresultaatnummer 3297 toegevoegd aan test J289

09-05-2006: bepalingsresultaatnummer van C1-esteraseremmer (C913) gewijzigd van 142 naar 3647 per …… datum volgt nog, systeembeherders informeren

16-05-2006: bepalingsresultaatnummers antistoffen en concentratie Remicade, Humire, Mabthera en Enbrel (J288 en J290 t/m J295) toegevoegd

19-05-2006: testen A051, A052, H063 en H064 toegevoegd

17-07-2006: bepalingsresultaten A051 en A052 toegevoegd, testen W009 en W010 toegevoegd

28-08-2006: bepalingsresultaatnummer C1-esteraseremmer functioneel (activiteit, C913) was fout. Er stond 3647 en dit moet 142 zijn.

28-08-2006: Toevoeging bij C015: Antistoffen tegen C1-esteraseremmer totaal, bepalingsresultaatnr 3647

23-11-2006: Hepatitis E Virus (HEV) testen V051 en V053 verwijderd, toegevoegd HEV-testen V928 en V928

23-11-2006: Toegevoegd V926: HCV-RNA geheel meetbereik en genotypering: Eerst V063, indien negatief dan V056, indien positief dan V064

15-02-2007: Bij A903 stond bij de intrinsic factor resultaatnummer 226, dit moet 2001 zijn

15-02-2007: Bij test A038 kunnen maximaal twee decimalen achter de komma worden weergegeven

30-03-2007: Wijziging bepalingsresultaatnummers Prot. C activiteit/antigeen (activiteit van nr 2123 naar 4229 en antigeen van nr 2124 naar 4237)

08-05-2007: Wijziging resultaatnummers Schildklierbepalingen en virale testen (BTT is bepalingsresultaatnummer)

Test Oude BTT Nieuwe BTT   

Schildklier Tg kwal. 164 158

Schildklier Tg kwant. 3820 159 Eenheid van E/ml naar IE/ml gewijzigd

Schildklier TPO 165 160

Schildklier TPO kwant. 3821 161 Eenheid van E/ml naar IE/ml gewijzigd

Syfilis TPPA 1897 3388

aHBs MEIA Kwal. 3096 3449

aHBs MEIA titer 3093 3450

HBsAg MEIA 3092 3572

aHBc MEIA 3094 3574

Ag/Ab MEIA 3023 3578

aHCV MEIA 3097 3655

HBeAg MEIA 3083 3657

aHBe MEIA 3062 3659

M aHBc MEIA 3089 3664

11-05-2007: wijziging bepalingsresultaatnummer alfa-thalassemie van nr 1576 naar 3654

23-05-2007: A052 Myositis serologie uitgebreid met twee nieuwe testen: anti-Ku (BTT-nr 125) en anti-Ro-52 (BTT-nr 144)



01-06-2007: bij test A042 wordt classificatie van btt nr 205 nu doorgegeven via btt nr 4146

15-08-2007: bij test A051 (antistoffen tegen SLA/LP) is resultaatnummer 386 gewijzigd naar 130.

Verder zijn alle losse antigenen voorzien van een eigen resultaatnummer die in de toekomst mogelijk gebruikt kunnen gaan worden.

03-11-2007: toegevoegd testcodes A003, A008, A054, A055, A056, A057, H028, H029, H065, H068

Verder is het resultaatnummer van A032 gewijzigd van nr 57 naar nr 357, en van de A036 is nr 58 gewijzigd naar 358

16-11-2007: verwijderd alle L-codes op L005 na, toegevoegd testcodes P006, P007 en P008

22-11-2007: verwijderd testcodes A001, V027, V051, V053

03-12-2007: testcodes C017, C018, C019 W024 en W031 toegevoegd

07-12-2007: testcode V935 toegevoegd

08-04-2008: bepalingsresultaatnummers van A035 gewijzigd van 1357 naar 213 (IgG) en 1358 naar 241 (IgM). Resultaatnummers 3271 en 3272 zijn vervallen.

28-05-2008: P003 en P009 toegevoegd

30-06-2008: C020 toegevoegd

01-07-2008: S601, S602, S603 en S604 toegevoegd

03-07-2008: resultaatnummer 3050 van test V023 gewijzigd in 143, resultaatnummer 3060 van test V024 gewijzigd in 179.

Tevens is de Eenheid van resultaatnummer 179 AU/ml geworden (resultaatnummer 3060 had PEE/ml als Eenheid)

07-07-2008: resultaatnummer 142 van test C913 (C1-esteraseremmer) wordt gewijzigd naar resultaatnummer 270 per 14 juli 2008

14-10-2008: Bepalingsresultaatnummer (nr 859) van test R152 en R153 vervalt.

R152 heeft nu bepalingsresultaatnummer 347 gekregen en R153 nr 348. Indien 348 positief is, worden alleen de afzonderlijke allergenen van het mengsel gerapporteerd.

26-11-2008: C021 (factor H activiteit) toegevoegd met resultaatnummer 3270, en deze tevens toegevoegd aan C020

05-01-2009: Wijziging bepalingsresultaatnummer van FV-Leiden mutatie (3011 wordt 3028) en Protrombinemutatie (3111 wordt 3128)

15-01-2009: B006, B007 en B008 vervangen door Enzympakket: B005. B011 vervangen door Membraanpakket: B009

21-01-2009: Wijziging bepalingsreaultaatnummers ENA. Resultaten komen voor bij aanvraagcode A031, A923 en A938

nr 1302 (RNP) wordt nr 314

nr 1307 (Sm) wordt nr 315

nr 1301 (SS-A) wordt nr 316

nr 1305 (SS-B) wordt nr 317

29-01-2009: Bepalingsresultaten nr 3113, 3114 en 3115 van B006, B007 en B008 zijn met de testen vervallen. In nieuwe pakket B005 blijven over nr 90, 91 en 93.

V061 HIV-RNA cascade toegevoegd

CMV: resultaatnummer 3059 wordt 3238 (IgG) en resultaatnummer 179 wordt 3240 (titer)

HTLV: resultaatnummer 1924 wordt 3277

Alpha-1-foetoproteïne: resultaatnummer 1026 wordt 309

23-02-2009: Bepalingsresultaten nr 1992 en 2596 worden beide vervangen door nr 346, nr 2598 wordt nr 351 en nr 2597 wordt nr 352. Betreft HCV-PCR.

bepalingsresultaten nr 1810 en 3007 worden beide vervangen door nr 328, nr 2618 wordt nr 350 en er komt een nieuw nr bij (349). Betreft HBV-PCR.

toegevoegd testcodes V067, V002, V940 en V942; verwijderd testcodes V979 en V916.

03-03-2009: antistoffen tegen centromeren: Het oude resultaatnummer 1292 is vervangen door nr 320.

HIV-1-RNA testen: resultaatnummer 3506 is vervangen door nr 340, resultaatnummer 3508 is vervangen door nr 354

Nieuw resultaatnummer 353 voor HIV-1 RNA in IU/ml

16-03-2009: Wijzigingen resultaatnummers allergie screeningen

Van testcode R153 (Grasmengsel + doortesten) verandert resultaatnummer 348 in 347

Van testcode R158 (Zomeronkruiden) verandert resultaatnummer 311 in 397

Van testcode R159 (Zomeronkruiden + doortesten) verandert resultaatnummer 311 in 397



Van testcode R170 (Voorraadmijt) verandert resultaatnummer 860 in 396

Van testcode R171 (Voorraadmijt + doortesten) verandert resultaatnummer 860 in 396

Van testcode R155 (Voorjaarsbomen) verandert resultaatnummer 109 in 395

Van testcode R156 (Voorjaarsbomen + doortesten) verandert resultaatnummer 109 in 395

Van testcode R161 (Vogels) verandert resultaatnummer 308 in 394

Van testcode R162 (Vogels + doortesten) verandert resultaatnummer 308 in 394

Van testcode R173 (Schimmels)  verandert resultaatnummer 866 in 393

Van testcode R174 (Schimmels + doortesten) verandert resultaatnummer 866 in 393

Van testcode R164 (Knaagdieren) verandert resultaatnummer 861 in 392

Van testcode R165 (Knaagdieren + doortesten) verandert resultaatnummer 861 in 392

Van testcode R167 (Boerderijpakket) verandert resultaatnummer 862 in 391

Van testcode R168 (Boerderijpakket + doortesten) verandert resultaatnummer 862 in 391

30-03-2009: Test J283 en J285 toegevoegd

23-04-2009: Wijzigingen resultaatnummers H005, H027, H045 en H047. Aanvraagmogelijkheid H045 is komen te vervallen.

H005: resultaatnummer 2049 wordt nr 359

H027: resultaatnummer 2121 wordt nr 329

H042: resultaatnummer 2139 wordt nr 362

H047: resultaatnummer 2058 wordt nr 398

17-06-2009: Aanvraagcode S013 veranderd in V003.

22-06-2009: A052 (Myositis serologie) uitgebreid met antistoffen tegen SRP, OJ en EJ

12-02-2010: Fout geconstateerd in resultaatnummer van test C009 (C3d). Resultaatnummer 136 veranderd in 140.

01-03-2010: Bij test S027 "IgA, antistoffen tegen, kwantitatief" toegevoegd. Het resultaatnummer is 153.

08-03-2010: Toegevoegd testen R342, R343, S674, S675, S677, S678 

26-03-2010: Toegevoegd test J298

09-04-2010: Bij testcode A052 (Myositis serologie) stonden verkeerde bepalingsresultaatnummers.

De resultaatnummers 4130, 4131, 4132, 4133 en 4136 zijn vervangen door 4230, 4231, 4232, 4233 en 4236.

21-05-2010: Wijzigingen resultaatnummers test B017 (Hemachromatose mutaties C282T en H63D).

De resultaatnummers 3080 (C282T) en 3008 (H63D) zijn vervangen door resp. nr 3048 en 3018.

14-06-2010: Wijziging resultaatnummer C015 (Antistoffen tegen C1-esteraseremmer), nr 3647 is vervangen door nr 3950

02-09-2010: Toegevoegd testcodes A020, R342, R343, R344, verwijderd testcodes A032, A036, R408, R263 en R271

Wijziging normaalwaarden S015 van <1.9 mg/l naar 1.1-2.5 mg/l

10-09-2010: V018 (HBsAg-titer toegevoegd) met resultaatnummer 3629, D001 toegevoegd ( 25-OH-vitamine D) met resultaatnummer 102

04-10-2010: Fout gecorrigeerd m.b.t resultaatnummer 3350 van de APC-resistentietest (H950 en H953). 

Sinds 2007 is nr 3350 geworden nr 151 en de normaalwaarde van de ratio is veranderd van >=2.3 naar >=0.8

01-11-2010: Test A019 toegevoegd (Antistoffen tegen Aquaporine-4) met resultaatnummer 727

19-11-2010: Test J299 toegevoegd (Concentratie Natalizumab (Tysabri))

11-12-2010: Aanvraagcode A010 (antistoffen tegen skeletspier) gewijzigd in A021, resultaatnummer 181 gewijzigd naar 541

03-02-2011: Bepalingsresultaat nr 3661 toegevoegd aan test V067 en V940 t.b.v. HBV-genotypering

03-02-2011: Aanvraagcode V054 en V943 toegevoegd m.b.t. HBV-geneesmiddelenresistentie genotypering

24-03-2011: Z260, Z261 en Z262 resultaatnummers 3634, 3635, 3632, 3633, 3630, 3631 verwijderd (serum, lijnen)

28-03-2011: T040, T041 en T924 toegevoegd



14-04-2011: Resultaatnummer van W011 (HLA-B27) is gewijzigd van nr 23 naar nr 490

23-05-2011: Er stond een fout bij de testcodes in het overzicht van S674, S675, S677 en S678.

                    Kappa en lambda moesten worden omgedraaid, en de normaalwaarden en resultaatnummers klopten ook niet helemaal.

                    De juiste gegevens zijn nu als volgt:

                    Vrije lichte ketens kappa (SE): S674 wordt S036, resultaatnummer 4201, mg/l, 3.30-19.40

                    Vrije lichte ketens lambda (SE): S675 wordt S037, resultaatnummer 4202, mg/l, 5.71-26.30 

                    Vrije lichte ketens kappa (UR): S677 wordt S038, resultaatnummer 4204, mg/l, 1.35-24

                    Vrije lichte ketens lambda (UR): S678 wordt S039, resultaatnummer 4205, mg/l, 0.24-6.66

01-06-2011: normaalwaarden H009 veranderd van 80-120% naar 65-150%

20-06-2011: wijziging testcodes S601 t/m S604 naar S061 t/m S064 en wijziging resultaatnummers naar 4180 t/m 4183

20-06-2011: wijziging resultaatnummers van S024 en S025 naar resp. 4185 en 4184

20-06-2011: wijziging omschrijvingen Immunocytologie testen (P-nummers) en toegevoegd testcodes 

20-06-2011: verwijderd testcode P001 en P904, toegevoegd testcodes P039, P042 t/m P045, P048, P050 t/m P054 en P902

24-06-2011: resultaatnummers antistoffen tegen Centromeren,  Scl-70 en Jo-1  gewijzigd van 320, 357 en 358 naar resp. 628, 629, 630

08-08-2011: A906 toegevoegd, pakket A031 uitgebreid met Centromeren, Scl-70 en Jo-1, A033 verwijderd, W002 en W003 verwijderd.

08-08-2011: resultaatnummers antistoffen tegen centromeren, Scl-70 en Jo-1 (resp. 5561, 5560 en 4232) zijn vervallen.

                    Deze nummers waren afkomstig van de aanvraagcodes A020 en A052. Dit is nu ook nr 628, 629 en 630 geworden.

18-08-2011: verwijderd zijn de testcodes V058, V061, V073 en V948

18-08-2011: resultaatnummers antistoffen tegen centromeren, Scl-70 en Jo-1 zijn definitief geworden resp. 5561, 5560 en 4232

04-10-2011: testcodes T024 en T901 zijn verwijderd. De opvolgers zijn resp. T040 en T924

04-10-2011: wijzigingen ANCA's vanaf 15 oktober

                    nieuwe testcodes A029 (ANCA, anti-MPO), A030 (ANCA, anti-PR3) en A910 (ANCA, alleen IF)

                    nieuwe resultaatnummers voor anti-MPO (nr 610 kwalitatief, nr 613 kwantitatief)

                    nieuwe resultaatnummers voor anti-PR3 (nr 619 kwalitatief, nr 627 kwantitatief)

                    wijziging testcodes T017, T915 en T916 in resp. A907, A908 en A909

07-10-2011: resultaatnummer 3051 vervallen bij V021 (anti-HAV)

12-10-2011: bij V021 stond o.a. ook bepalingsresultaat nummer 3053. Daar stond foutief als omschrijving IgM, terwijl dat IgG-totaal moest zijn

15-10-2011: ANCA-testcode T921 verwijderd.

14-11-2011: resultaat dubieus vervallen bij A011. Dubieus wordt nu als negatief uitgeslagen.

06-02-2012: Toegevoegd testcode W001: HLA-kruisproef

06-02-2012: Wijziging resultaatnummers A031, A938 en A923 m.b.t. anti-Sm, anti SS-A en anti-SS-B. Resp. nr 315, 316 en 317 zijn geworden 826, 827 en 828

06-02-2012: Testcode A006, A007, verwijderd

06-02-2012: Wijziging resultaatnummer H930 (Proteine S antigeen totaal) van 2270 naar 745

06-02-2012: Toegevoegd testcodes H031, H032, H037 en H038 (anti-Beta-2-glycoproteine en anti-Cardiolipine, apart IgG en IgM)

06-02-2012: Toegevoegd testcode C023: HUS-onderzoek

06-02-2012: Geen uitslag meer van antistoffen tegen Centromeren bij aanvraagcode A925. Alleen de ANA wordt nog uitgeslagen.

06-02-2012: Toegevoegd testcodes E013 en E014 (problemen bij Rhesus D- en ABO-bloedgroepbepalingen)

05-03-2012: Testcodes C004, C005 en C006 veranderd in resp. C030, C035 en C036

05-03-2012: Resultaatnummers van C004, C005 en C006 (resp. 134, 2502, 2504) gewijzigd in resp. 4197, 4198, 4199

05-03-2012: Testcode S008 niet meer apart aan te vragen, resultaatnummer gewijzigd van 1086 naar 4149

05-03-2012: Resultaatnummer van S011 gewijzigd van 2547 naar 4178



02-04-2012: Resultaatnummers van A049 (anti-GAD65 en A050 (anti-IA-2) gewijzigd van resp. 9952 naar 922 en van 9953 naar 918

02-04-2012: Resultaten van A049 en A050 gewijzigd van kwalitatief naar kwantitatief, voor eenheden en normaalwaarden zie tabel.

23-04-2012: toegevoegd testcodes J300 t/m J312

11-06-2012: Wijziging bepalingsresultaatnummer S028 Haptoglobine, oud: 1034, nieuw: 4210

11-06-2012: Wijziging bepalingsresultaatnummer S017 Ceruloplasmine, oud: 1090, nieuw: 4211

11-06-2012: Wijziging bepalingsresultaatnummer S015 B2-microglobuline, oud: 1231, nieuw: 4212

25-06-2012: Toegevoegd testcode A053 met bepalingsresultaatnummer 950

25-06-2012: Resultaatnummer C008 (factor B) verwijderd, nieuwe nog niet bekend

31-07-2012: Resultaatnummer HbsAg-neutralisatietest gewijzigd van nr 3090 naar nr 915 (bij testcodes V005, V011, V012, V932, V939, V947 en V972)

31-07-2012: Resultaatnummer C008 (factor B) is geworden nr 1800

24-08-2012: Wijziging HCV-bevestigingstesten: resultaatnummer 1995 vervangen door 956 en resultaatnummers 2361, 2362, 2363 en 2364 zijn vervallen.

24-08-2012: Wijziging resultaatnummer A038 antistoffen tegen TSH-receptoren: resultaatnummer 3442 vervangen door nr 1640 en normaalwaarden gewijzigd.

12-11-2012: Wijziging resultaatnummers A917, antistoffen tegen GBM: resultaatnummer 1436 (kwant.) is vervangen door nr 200, en nr 1435 (kwal.) door nr 700.

12-11-2012: Normaalwaarden en eenheid aangepast voor A917.

22-11-2012: Resultaatnummers bij T040 (HIT) verwijderd. Hier dient de uitslagbrief aangehouden te worden om verwarring te voorkomen.

16-01-2013: alle allergietesten verwijderd

16-01-2013: wijziging bepalingsresultaatnummer van J291 van 3296 naar 4296 (kwantitatief), uitbreiding met kwalitatief resultaatnummer 4297

20-02-2013: Uitbreiding resultaatnummer 3649 (aanvraagcode J290) met classificaties.

01-03-2013: Wijziging resultaatnummers A014, uitbreiding met 4 extra bepalingen.

01-03-2013: Drie extra aanvraagcodes in gebruik genomen, A022, A023 en A024

01-03-2013: Wijziging resultaatnummer spiegel Remicade (J285 en J289) en wijziging classificatie antistoffen remicade J285 en J288

05-03-2013: Bij S037 stond resultaatnummer 4201 vermeld, dit moest 4202 zijn

18-03-2013: Wijzigingen resultaatnummers kwalitatieve anti-cardiolipines (A035; IgG en IgM) en anti-B2-glycoproteïnes (H028, H029, H030, H031; IgG en IgM)

18-03-2013: Nieuwe kwantitatieve resultaatnummers anti-cardiolipines (A035; IgG en IgM) en anti-B2-glycoproteïnes (H028, H029, H030, H031; IgG en IgM)

28-03-2013: Bij testcode J291 is resultaatnummer 4297 (kwalitatief) komen te vervallen

22-04-2013: Aanvraagcodes J285 en J286 verwijderd, W699, W904 en W916 toegevoegd

01-05-2013: Aanvraagcodes H086, H087, W030, W032, W033, W040 t/m W050 toegevoegd

19-07-2013: Nieuwe aanvraagcode H066 (Factor XII type III HAE subtypering) toegevoegd

31-07-2013: Testcodes V022 (IgG anti-HEV), V049 (IgM anti-HEV) en V077 (IgG en IGM anti-HEV) toegevoegd

25-09-2013: V979 verwijderd, moet V066 voor worden aangevraagd

09-10-2013: Testen A025 en A911 toegevoegd

04-11-2013: Wijzigingen resultaatnummers  aanvraagcodes A035, H029, H031, H032, R342, R343, R405, R407, S027

1) IgG en IgM antistoffen tegen cardiolipine (aanvraagcode A035)

IgG kwalitatief was nr 1828 en wordt nr 1172

IgG kwantitatief was nr 1829 en wordt nr 1173

IgM kwalitatief was nr 1830 en wordt nr 1242

IgM kwantitatief was nr 1831 en wordt nr 1243

2) IgG en/of IgM antistoffen tegen Beta2-glycoproteïne I (aanvraagcodes H031 voor IgG, H032 voor IgM, H029 voor IgG en IgM en H028 Antifosfolipiden)

IgG kwalitatief was nr 1824 en wordt nr 1166

IgG kwantitatief was nr 1825 en wordt nr 1167

IgM kwalitatief was nr 1826 en wordt nr 1332



IgM kwantitatief was nr 1827 en wordt nr 1333

3) IgA of IgG antistoffen tegen Gliadine (aanvraagcodes R342 voor IgA en R343 voor IgG)

IgA kwalitatief was nr 1641 en wordt nr 1334

IgA kwantitatief was nr 1642 en wordt nr 1335

IgG kwalitatief was nr 1643 en wordt nr 1226

IgG kwantitatief was nr 1644 en wordt nr 1228

4) IgA of IgG antistoffen tegen tissue transglutaminase tTG (aanvraagcodes R405 voor IgA en R407 voor IgG)

IgA kwantitatieve resultaatnummer was nr 401 en wordt nr 1031, nieuw kwalitatief resultaatnummer 1236

IgG kwantitatieve resultaatnummer was nr 402 en wordt nr 1133, nieuw kwalitatief resultaatnummer 1244

De normaalwaarden veranderen van <5 U/ml negatief naar:

< 7 U/ml negatief

7-10 U/ml dubieus

> 10 U/ml positief

04-11-2013: bij resultaatnummer 15 tevens nr 1157 toegevoegd bij test E940 en E948

18-11-2013: V052 en V055 toegevoegd, bepalingsresultaatnummers bij C002 en C913 aangepast zoals bij C003, C030, C035 en C036.

20-11-2013: Bepalingsresultaatnummers van H037 en H038 aangepast en gelijkgetrokken met de A035 wijziging van 04-11-2012

02-01-2014: significante cijfers bij kwantitatieve resultaten bijgewerkt

15-01-2014: Testen S047 t/m S052 en S065/S066 toegevoegd, S030/S031 verwijderd

28-01-2014: Testen S023 t/m S026 verwijderd

31-01-2014: fout hersteld in normaalwaarde S047 lambda: stond 8.3 - 29.0 maar moet zijn 8.3 - 27.0

02-04-2014: Testen J133 en J134 toegevoegd

01-05-2014: normaalwaarden C017 aangepast, vervallen testen V029, V030

05-05-2014: H026 bepalingsresultaatnummer 2120 vervangen door nummer 1248

01-06-2014: S027 antistoffen tegen IgA resultaatnummer 1025 (kwalitatief) vervalt en 153 wordt 1161 (kwantitatief)

01-06-2014: normaalwaarden van S027 gewijzigd van AE/ml naar E/ml

01-06-2014: toegevoegd test W034 en W035

21-07-2014: A052 Myositis serologie nieuwe resultaten toegevoegd, antistoffen tegen Tif1y (gamma), MDA5, NXP2, SAE1

08-09-2014: toegevoegd test T923

08-09-2014: per 15-09-2014 varandert het resultaatnummer van "Antistoffen tegen MuSK" van 9951 naar 1320.

08-09-2014: Normaalwaarde A050 stond verkeerd, aangepast van 7,5 naar 8 U/ml

18-09-2014: Omschrijvingen van W009 en W010 aangepast, W014 toegevoegd

24-09-2014: Normaalwaarden A011 en A901 stonden verkeerd voor de Acetylcholine receptoren, >2.0 is positief en niet >=2.0

06-10-2014: Normaalwaarden stonden verkeerd bij B005 (alledrie de enzymen) en B009 (band 3 expressie, EMA-test).

16-10-2014: T905 is verwijderd (al langere tijd als aanvraagmogelijkheid vervallen). Hiervoor nu T021 gebruiken.

17-10-2014: Bij W031 resultaatnummer 196 verwijderd en vervangen door X999 vanwege lastige interpretatie.

23-01-2015: Bij HCV-genotypering resultaatnummers 2646 en 2647 vervangen door nr 2004

23-01-2015: Nieuwe aanvraagmogelijkheid A059 "Antistoffen tegen Intrinsic factor (titerbepaling)"

23-01-2015: IgG anti-HAV resultaatnummer 3052 wordt 1303, IgM anti-HAV resultaatnummer 3053 wordt 1296 (alles kwalitatief)

23-01-2015: IgG anti-HAV resultaatnummer 3085 komt te vervallen, en daarmee ook aanvraagcode V709 (kwantitatieve titerbepaling).

16-02-2015: Begin 2012 is het resultaatnummer van A034, antistoffen tegen histonen, veranderd van 1291 naar 744. Was niet intern doorgegeven.

01-04-2015: toegevoegd test A058, antistoffen tegen MOG



24-04-2015: toegevoegd test C025, sC5b-9 (sTCC)

10-09-2015: aangepast eenheid bij C025 naar AE/ml

10-09-2015: Bepalingsresultaatnummer van Antistoffen tegen Intrinsic factor (A002, A903 en A906) gewijzigd van 2001 naar 2025

10-09-2015: ratio HEV-antistoffen (IgG en IGM) tegen toegevoegd bij V927 en V928 (resultaatnummer 1350 resp. 1351)

10-09-2015: nieuwe test toegevoegd Antistoffen tegen HGMCR (A060)

23-10-2015: toegevoegd P017, P065, P909, P911, P913, P921, P922, P923 en P925; verwijderd P028, P041 en P045

01-03-2016: wijziging resultaatnummer van C012 van 4650 naar 1490

25-03-2016: wijziging resultaatnummers IgG-, IgM- en IgA-kwantitatief (2538, 2532 en 2525 worden resp. 4188, 4187 en 4186)

13-04-2016: resultaatnummer A044 gewijzigd van nr 3819 naar nr 1816 per 08-06-2015

13-05-2016: toegevoegd H901, Cascade Von Willebrand Factor activiteit

24-05-2016: verwijderd testen H086 en H087 (Dabigatran en Rivaroxaban spiegels)

02-09-2016: test J135 antistoffen tegen Vedolizumab toegevoegd

13-01-2017: toegevoegd V007 HEV-RNA met PCR

06-02-2017: bepalingsresultaatnummer 2475 verwijderd bij E905 (ADCC-test)

15-02-2017: resultaatnummer 4537 (stond fout in de tabel vermeld als 4237) van Proteïne C antigeen gewijzigd naar 1264 (Aanvraagcode H929 en H952)

20-02-2017: precipiterende antistoffen tegen Thermoactinomyces vulgaris (Z257) is verwijderd.

28-02-2017: nieuwe bepalingen toegevoegd J100, J101 en P075.

17-03-2017: extra resultaatnummers bij V052 en V055, V833 toegevoegd.

30-03-2017: wijziging resultaatnummers A056 en A057 inclusief normaalwaarden.

05-04-2017: bepalingen J100 en J101 zijn gewijzigd naar resp. C104 en C105

22-05-2017: verwijzingen naar B006 en B007 gewijzigd naar B005 (het enzympakket)

26-05-2017: verwijderd zijn de aanvraagcodes A008 en T904; aanvraagcodes S041, S055 en S056 toegevoegd

30-06-2017: toegevoegd bepalingen P926 en P927

24-07-2017: resultaatnummer HEV-PCR kwantitatief (nr 1377) toegevoegd

24-07-2017: C915 C1-esteraseremmer activiteit toegevoegd (los aanvraagbaar zonder C4/C1q zoals bij C913)

24-07-2017: wijziging normaalwaarden C1-esteraseremmer per 01-08-2017 van 0,76 – 1,33 E/ml naar 0,63 – 1,82 E/ml

24-07-2017: resultaatnummer 1147 toegevoegd bij P017

01-09-2017: bepalingen J316, J317 en J318 toegevoegd.

30-11-2017: aanvraagcodes T904 en T922 verwijderd.

13-12-2017: P033 verwijderd.

05-01-2018: IgM-anti HEV toegevoegd aan V932

05-02-2018: wijziging resultaatnummer H021 (Circulerend anticoagulans) van 2189 naar 1758.

05-02-2018: wijziging resultaatnummer H022 (Lupus anticoagulans) van 2127 naar 1838. H022 is ook onerdeel van H028.

21-03-2018: de omschrijvingen van H005 en H006 bleken omgewisseld, dit is aangepast.

21-03-2018: W007 verwijderd

09-04-2018: wijziging bepalingsresultatanummer van C001 van 145 naar 2700.

07-05-2018: Aanvraagcode B912 verwijderd (G6PD draagsterschap onderzoek) en onderdeel gemaakt van het B005 pakket

25-05-2018: eenheid en normaalwaarde van C001 (C1q-bindingstest) gewijzigd van % en <8 naar RU/ml en <20

25-05-2018: bij HLA-typeringen de meerste resultaatnummers weggehaald omdat het overnemen hiervan geen zin heeft.

Stonden ook nergens in conversietabellen. Alleen de resulatanummers 1699 en 490 zijn gebleven, die worden ook er en der overgenomen.

27-07-2018: P069 toegevoegd



20-08-2018: aanpassingen (verduidelijking) resultaten E940/E948 en extra resultaatnummers toegevoegd.

20-08-2018: A061 Vasculitis screening toegevoegd.

15-10-2018: X001 t/m X066 algemene resultaatregel toegevoegd.

16-10-2018: resultaatnummers toegevoegd bij P003 en P925.

01-11-2018: normaalwaarde gewijzigd van C025.

20-11-2018: normaalwaarden voor pasgeborenen < 2maanden toegevoegd.

28-11-2018: resultaatnummer bij S051 stond fout weergegeven, nr 2724 is gewijzigd naar 2734.

18-03-2019: nieuwe bepalingsmogelijkheid B004 toegevoegd.

22-05-2019: wijziging resultaatnummer van C012 van 1490 naar 2337 en 2738.

22-05-2019: nieuwe test toegevoegd P081 (Bladder EpiCheck assay EpiScore).

17-01-2020: nieuwe testen toegevoegd A062 en A063 (anti-PLA2R ELISA resp. anti-PLA2R cascade IFT, ELISA).

17-01-2020: allergie bepalingen toegevoegd O001 t/m O340.

17-01-2020: genoomsequentie bepalingen toegevoegd (X001 - X070).

08-04-2020: Bij alle O-codes stond het kwalitatieve en het kwantitatieve resultaatnummer verkeerd om vermeld.

08-04-2020: Bij O300 (antistoffen tegen Hepatitis Delta) is bovendien geen kwantitatief resultaatnummer beschikbaar, dus het nummer 32300 is verwijderd.

18-06-2020: normaalwaarden bij Biologicals uitgebreid voor antistoffenbepalingen (J-codes).

30-06-2020: blokkerende antistoffen aanvraagcodes Z157, Z163, Z175, Z190, Z196, Z205, Z285, Z286 verwijderd

30-06-2020: 30-06-2020: blokkerende antistoffen aanvraagcodes Z154, Z160, Z172, Z187, Z193, Z202 gewijzigd naar single point IgG4 bepaling.

14-07-2020: H902 ADAMTS13 activiteit sneltest toegevoegd.

14-07-2020: H062 normaalwaarden toegevoegd.

22-07-2020: ruim 100 LOINC-codes toegevoegd.

31-08-2020: O313, O314 en O315 verwijderd (IgE tegen rat urine eiwitten, serumeiwitten en epitheel)

17-09-2020: verwijderd P039, P040, P043, P053, P054, P909, P921

02-10-2020: V111 en V112 SARS-Cov-2 antistofscreening en SARS-Cov-2 PCR toegevoegd

01-12-2020: toegevoegd S067 (genotypering alfa-1-antitypsine) en S068 (fenotypering en genotypering indien fenotype = Z 

08-01-2021: resultaatnummers A042 Reumafactoren Elisa gewijzigd naar 2797 (kwantitatief) en 2798 (kwalitatief)

normaalwaarden gewijzigd naar <3.5 negatief; 3.5-5.0 dubieus; >5.0 positief

11-02-2021: A913 anti-AQP4 indien neg dan anti-MOG toegevoegd

11-02-2021: LOINC-codes toegevoegd

23-02-2021: wijziging resultaatnummer J290 en wijzigingen normaalwaarden J307 en J308 toegevoegd (ingangsdatum 01-04-2021).

26-02-2021: verwijderd bepalingen O184, O298, O322, O340 en O345

01-04-2021: wijziging resultaatnummer J290. Wijziging normaalwaarden J307 en J308.

06-05-2021: P035 verwijderd, resultaatnummers 6300 en 6301 bij C015, oude nummer 3950 vervallen.

30-07-2021: toegevoegd O344 t/m O354

28-01-2022: Wijzigingen per 17 januari 2022

Bepaling Aanvraagcode Oud resultaatnummer Nieuw resultaatnummer

IgD kwantitatief S005 1005 1117

Anti-streptolysine titer (AST) S044 1227 2381

Anti-DNAse B S046 2890 1967

Vrije lichte ketens kappa S047 + S049 2731 2020

Vrije lichte ketens lambda S047 + S050 2732 2400



Vrije lichte ketens kappa S048 + S051 2734 2412

Vrije lichte ketens lambda S048 + S052 2735 2413

C5 kwantitatief C007 4647 2415

Anti-trombine antigeen H027 329 2416

Factor II antigeen H047 398 2417

Plasminogeen antigeen H042 362 2418

Fibrinogeen antigeen H005 359 2420

31-01-2022: Normaalwaarden en eenheden gewijzigd van O234, O235, O236, O349 en O350. Stond wel goed op de website.

11-02-2022: toegevoegd O355 t/m O362

01-03-2022: toegevoegd O363

01-03-2022: resultaatnummers S007 IgA subklassen aangepast (is per 25 november 2021 actief geworden)

25-03-2022: diverse LOINC-codes toegevoegd

07-04-2022: resultaatnummer IgA2 aangepast naar 33007 (stond 33006 net als IgA1)

27-04-2022: resultaatnummer en normaalwaarden A038 aangepast vooor per 01-06-2022

13-05-2022: A016 en H040 verwijderd, resultaatnummer bij J290 stond fout is aangepast naar 1994

30-06-2022: verwijderd H005, H017, H021, H027, H042, H048

30-06-2022: normaalwaarden A027 aangepast

30-06-2022: HbsAg neutralisatietest is komen te vervallen, bepalingsresultaatnummer 2629

07-07-2022: normaalwaarden aangepast van S041

25-08-2022: O364 t/m O370 toegevoegd

06-10-2022: Z203 en Z204 toegevoegd, normaalwaarden precipiterende antistoffen gewijzigd van N.v.t. naar Niet aantoonbaar.

31-10-2022: LOINC-codes toegevoegd voor IgA-, IgA1-, IgA2-, IgG-kwantitatief

04-01-2023: J112, A912 toegevoegd; A012, A015, A028, A047, B015, B016,   ….   verwijderd

24-01-2023: J313 toegevoegd

24-02-2023: Normaalwaarden A045 stonden fout in het overzicht, deze zijn aangepast van < 26 naar <7 negatief; 7-10 dubieus; >10 positief

24-02-2023: Resultaatnummer 4236 van antistoffen tegen MI2 bij A052 stond verkeerd in dit overzicht, aangepast naar het correcte nummer 1282.

23-03-2023: Sikkelcel precipitatietest apart aanvraagbaar gemaakt als confirmatietest via aanvraagcode B624.

23-03-2023: Moleculair vervolgonderzoek Hb-pathie B628 toegevoegd.

12-04-2023: Bepaling E017 toegevoegd en normaalwaarden IgA-antistoffen tegen tTg (R405) aangepast van < 7 negatief; 7-10 dubieus; > 10 positief naar < 7 negatief; >= 7 positief

03-05-2023: per 15 juni vervallen resultaatnummers 5561, 5564 en 5570 bij A020 (Sclerodermie)

03-05-2023: per 15 juni worden resultaatnummers 5562, 5563, 5565, 5566, 5571 en 5572 bij A020 uitgeslagen

03-05-2023: per 15 juni vervallen de resultaatnummers 1282 en 4233 Bij A052 (Myositis)

03-05-2023: per 15 juni worden resultaatnummers  443, 444, 1280 en 1281 bij A052 uitgeslagen

03-05-2023: per 15 juni wijzigt de inhoud van resultaatnummer 872 van anti-SSA-totaal naar anti-SSA Ro60 bij A031 (ENA-pakket)

03-05-2023: per 15 juni wordt bij de A031 een nieuw extra resultaatnummer 2523 uitgeslagen voor anti-SSA Ro52

03-05-2023: resultaatnummers toegevoegd bij P908

03-05-2023: A061 verwijderd, LOINC-codes toegevoegd voor subtesten van A020, A031 en A052.

03-05-2023: Reeks bepalingen verwijderd die niet meer aangevraagd kunnen worden

15-08-2023: LOINC-code 96636-6 toegevoegd voor bepaling W042 (HLA-C lage resolutie typering)

23-08-2023: aanpassingen van 1 januari 2023 doorgevoerd

Omschrijving bepaling LOINC-code Aanvraagbaar via Sanquin code Huidige resultaatnummer Nieuwe resultaatnummer



IgA kwantitatief in serum 2458-8 S021, S901, S902 4186 2458

IgM kwantitatief in serum 2472-9 S003, S021, S901 4187 2459

Alfa-1-antitrypsine, kwantitatief 1825-9 S011, S068, S910 4178 2468

IgG kwantitatief in serum 2465-3 S004, S021, S901 4188 2469

IgG1-subklasse kwantitatief 2466-1 S006, S061 4180 2472

IgG2-subklasse kwantitatief 2467-9 S006, S062 4181 2474

IgG3-subklasse kwantitatief 2468-7 S006, S063 4182 2478

IgG4-subklasse kwantitatief 2469-5 S006, S064 4183 2479

Ceruloplasmine 2064-4 S017 4211 2480

Bèta-2-microglobuline 1952-1 S015 4212 2481

C1q kwantitatief 4478-4 C003, C028, C030, C913 4197 2482

C4 kwantitatief 4498-2 C003, C019, C028, C036, C913 4199 2483

C5 kwantitatief 4505-4 C007 2415 2497

IgD kwantitatief in serum 2460-4 S005 1117 2498

C3 kwantitatief 4485-9 C035, C003, C028 4198 2457

09-10-2023: Codes verwijderd V054, V108, V109. Codes gewijzigd (V110 wordt O381, V067 wordt O382 en V064 wordt O384)

09-10-2023: Codes O377 t/m O380 nieuw toegevoegd;  O383 en O385 nieuw toegevoegd

18-10-2023: Resultaatnummer 3704 van test A027 gewijzigd in 3685

18-10-2023: Bij P044 resultaatnummers voor de verschillende chromosomen toegevoegd.

18-10-2023: Nieuwe resultaatnummers toegevoegd bij P074, P911 en P913

18-10-2023: LOINC-code anti-EJ bij aanvraagcode A052 gewijzigd van 99065-5 naar 82392-2

25-10-2023: LOINC-codes toegevoegd voor A035 kwantitatief IgG (3181-5) en IgM (3182-3)

07-11-2023:  Wijziging resultaatnummers voor de onderliggende bepalingen van  V056, V057, V062, V063, V065, V903 en LOINC-codes toegevoegd.

24-11-2023: Antistoffen tegen Factor H toegevoegd bij C023

06-12-2023: F341 (IgE Cranberry), LOINC 7262-9 is niet meer leverbaar en wordt dus niet meer bepaald.

11-12-2023: A014 (antistoffen tegen huid) resultaatnummers 1097 en 1099 vervallen, nieuw bijgekomen resultatanummers 574, 575 en 578 (per 1 januari 2024).

11-12-2023: A003 (Il-6) aanvraagmogelijkheid vervalt (per 1 januari 2024).

28-12-2023: Verwijderd O082, O110, V003

25-01-2024: LOINC-code 90460-7 toegevoegd bij V007 voor kwalitatieve resutaat

29-01-2024: LOINC-code A051 gewijzigd en LOINC-codes subtesten toegevoegd i.v.m. doorgifte via L2L per 1 maart 2024.

29-01-2024: O382 nu inclusief gratis geneesmiddelenresistentie.

01-02-2024: bepalingsresultaatnummers S065 en S066 bijgewerkt naar die van de bepalingen S036, S037, S038, en S039.

23-02-2024: vingerprik resultaatnummers toegevoegd bij F-codes.

26-02-2024: resultaatnummer 1147 "Calceticuline type" toegevoegd bij P017 en P927

12-04-2024: O352 verwijderd en O387 toegevoegd.

18-04-2024: Verwijderd E042 en T902, toegevoegd E850, E851, E852, E854, E855, E856, E865, E866, E867, E868, T928


